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+

XX

R24a

R24b

160kΩ

630kΩ

3 kΩ

P7

32 µF

С6

3 kΩ

R46

III

0V

S8

–100V

ca. –95V

Schluss-
prüfung

100 kΩ … 20MΩ
Skala × 1

2,7 kΩ

Skalenmitte: 791,5 kΩ
Kurzschlussstrom: 120 µA

externe Widerstandsmessung II

Anschluss des unbekannten Widerstandes an die Buchsen III und V 

Neuberger
RPM 375
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3 kΩ60µA

R15

300 Ω

R 22

Der Bereich auf der Karte ist mit 10 zu multiplizieren


